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Анотація
українською: В даній кваліфікаційній роботі розроблено інформаційно-вимірювальну систему для апарату контролю артеріального тиску. В роботі визначено та розраховано основні технічні параметри пристрою, проведено якісну й кількісну оцінку його технологічності, встановлено умови експлуатації та визначено показники собівартості. Також сформульовано технічні вимоги до розроблюваного радіоелектронного пристрою, здійснено вибір елементної бази, наведено опис принципу роботи за електричною принциповою схемою вимірювача артеріального тиску та проведено її аналіз. Також виконано розрахунок електричних параметрів окремих каскадів, обґрунтовано вибір конструктивних рішень і подано опис конструкції. Додатково проведено розрахунок надійності пристрою, аналіз технологічності конструкції та розроблено маршрутно-операційну технологію складання й монтажу друкованого вузла.
. 
англійською:  In this qualification work, an information and measurement system for a blood pressure monitoring device has been developed. The work has determined and calculated the main technical parameters of the device, carried out a qualitative and quantitative assessment of its manufacturability, established operating conditions and determined cost indicators. Technical requirements for the developed radio-electronic device have also been formulated, the element base has been selected, a description of the principle of operation according to the electrical schematic diagram of the blood pressure meter has been given and its analysis has been carried out. The calculation of the electrical parameters of individual cascades has also been performed, the choice of design solutions has been justified and a description of the design has been provided. Additionally, the reliability of the device has been calculated, the design manufacturability has been analyzed and the route-operation technology for assembling and installing the printed circuit board has been developed.
